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CERTIFICATO CE

Certificato n. 2028/MDD
Dichiarazione di approvazione del sistema qualita
(Garanzia di qualita della produzione)

Visto l'esito delle verifiche condotte in conformitd all' Allegato V della direttiva 93/42/CEE e s.m.i., si
dichiara che la ditta:

KORPO SRL
16121 GENOVA (GE) - VIA XX SETTEMBRE 3/28 (ITA) - Italy

mantiene nello stabilimento di:

16121 GENOVA (GE) - VIA XX SETTEMBRE 3/28 (ITA) - Italy

un sistema qualitd che assicura la conformitd dei seguenti prodotti:

Filo chirurgico elastico non riassorbibile fissato ad aghi atraumatici

Modd. E3.5J1.3R115; E4J1.3R115; E3.5J1.5R165; E3.5C3/8; E2.5C3/8; E5J2.0R350
Marca Elasticum

ai requisiti essenziali ad essi applicabili della direttiva suddetta (in tutte le fasi della fabbricazione) ed &
sottoposta alla sorveglianza prevista dal punto 4 dell'Allegato V. Per i dispositivi in classe llb e Il questo
certificato € valido solamente con il relativo certificato di esame CE di tipo di Allegato il

Riferimento pratiche IMQ:
DM19-0037035-01.

Questa Dichiarazione di approvazione ¢ rilasciata dalllMQ S.p.A. quale organismo notificato per la
direttiva 93/42/CEE e s.m.i. Il numero identificativo dell'lMQ S.p.A. quale organismo notificato &: 0051.

Emesso il: 2019-03-18 g\ S

‘Y\
cosign-

IMQ
Data scadenza: 2023-12-16

IMQ S.p.A. | 1-20138 Milano

Questa Dichiarazione di approvazione € soggetta alle condizioni previste dall'IMQ nel "Regolamento per ) e |
la certificazione CE dei dispositivi medici - Marcatura CE - Direttiva 93/42/CEE". | Via Quintiliano 43 |
www.ima@.it
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